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Kalibrierzertifikat 2025050

Wartung und Justierung eines Drucksensors

QS zertifiziert nach
IS0 20012015 | IS0 S0
Zerlifikat Nr. A15623GER  “80

Kunde: LMT — Leschke Mefdtechnik GmbH
Fritz-Lindemann-Ring 10
15234 Frankfurt (Oder)
Kalibriergrund: Wartung: X Reparatur: d
Messgerdtedaten: Hersteller: Sl - Special Instruments GmbH
Typ: Digima premo 353 L
Inventar Nr 050 =
Serien Nr.: A-952 g
Priifgerdte und Priifmittel: T
s e s e o e [ Jetrey = e Zertikat o] nachste s =
. Messtechnik . Typ. | Serlennummer| ilibrierung | Nummer | Kalibrierung E
Druckkalibrator Pneumator 1hPa 01322411 04/2024 EP-WK 13786 04/2025 w
QS Verweis. Die LMT-Leschke Messtechnik GmbH arbeilet nach dem Qualitétsmanagement System ISO 9001. Einsicht in das O

QM-Handbuch und die Verfahrensanweisungen kann einem Inspektor auf Wunsch gewéhrt werden. Die Urkunden finden Sie
auf www.leschke-messtechnik.de.

Riickfihrbarkeit: Die Zertifikate zu den bei uns eingesetzten Priifgerdten, Prifmifteln und Partikelstandards finden Sie als
Download auf www.leschke-messtechnik de. Die fiir die Kalibrierung verwendeten Messeinrichtungen werden regelmaBig
kalibriert und sind riickfahrbar auf die nationalen Normale der PTB Deutschland oder auf andere nationale Normale. Wo keine
nationalen Normale existieren, entspricht das Messverfahren den derzeit giitigen technischen Regeln und Normen.

ausgefiihrte Wartungs-/ Reparaturarbeiten:

1. Aligemeine Geratekontrolle X 2. Kontrolle der Anschlussfittings ]

3. Nullpunkt Kontrolle < 4. Dichtigkeitsprifung X

5. Genauigkeit der Druckanzeige gepriift X

Sensordaten:

[Messbereich: .~ |0.4200Pa+0,5%V.E.,0..+2000Pa+05%V.E |

Priifergebnis Messbereich 0...2 mbar: Priifergebnis Messbereich 0...20 mbar:
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e | Messwert [ CAbweichung | Sy Dl | D erer 0| "Messwert [ Abweichung-

Ve | oo | oy | S || Ve | | i |
0 0,00 0,0 0,0 0 0,00 0 0,0
5 5,00 49 0,1 5 5,00 5 0.0
10 10,00 9,9 0,1 10 10,00 10 0,0
15 15,00 14,9 0,1 15 15,00 15 0,0
20 20,00 19,9 0,1 20 20,00 20 0,0
25 25,00 24,9 0.1 25 25,00 25 0,0
40 40,00 39,9 0,1 40 40,00 40 0,0
50 50,00 499 0,1 50 50,00 50 0,0
60 60,00 59,9 0.1 60 60,00 60 0,0
80 80,00 79,9 0,1 80 80,00 81 1,0
100 100,00 99,9 0,9 100 100,00 101 1,0
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LMT - Leschke Mefitechnik GmbH Tel. (03 35) 6 85 71 61

Fax (03 35) 6 85 71 62

E-Mail: Info@LMT-online.eu
Internet: www.leschke-messtechnik.de
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