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I INSTRUMENTS

GESELLSCHAFT FUR MESS-, STEUER-
UND REGELGERATE MBH

[ Wir arbeaiten mit gingen 0S-System nach 509001

Qualitatspriif-Zertifikat
DIN 55350-18-4.1.2

Hersteller:

Auftraggeber:

Auftrags-/Bestell-Nr.:
Auftragsdatum:
Zertifikat-Nr.:

Anzahl der Seiten:
Prufdatum:

Prifer:

Unterschrift:

Sl-special instruments GmbH
Strelgasse 2

D 86720 Nérdlingen

LMT Leschke Messtechnik GmbH
Fritz Lindemann Ring 10

15234 Frankfurt (Oder)

R-24782
06.08.2024
2408282

S

29.08.2024

) S [ |
Strelgasse
= 35?20 MN&rdli g

“B27-53
SF@SHECIEM‘T uments CE]

Dieses Qualititsprif-Zertifikat Ist gliltig als Abnahmeprifzeugnis EN 10204 - 3.1 B!

Die Firma Sl-special instruments benlitzt zur Qualitdtskontrolle und zur Erstellung dieses Zedifikates Melgerite als
Referenz, die von einem deulschen Priflabor (DAkKS) oder einer anderen akkreditierten Stelle (IS0 17025) gepriift und
zertifiziert worden sind. Die Rickverfolgbarkeit auf nationale und internationale Standards ist (ber diese Zerifikate und
die Produktkennzeichnung gewdhreistet. Die Dadagung der RickfGhrbarkeil gem. 15O 9001/4.11 baw, 7.6 ist damit

gegabeon.

Dieses Qualitatspriif-Zertifikat darf nur vollsténdig und ohne Anderungen verwendet werden.

5l - special instruments GmbH  D-86714 Nirdlingen, Postfach 1451

0-86720 Nérdlingen, Strelgasse 2

Telefon  09081/220-61
Teletax 09081/220-63

email

si@spacialinstruments.com
Intermet  http://www.specialinstruments.com
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INSTRUMENTS

GESELLSCHAFT FUR MESS-, STEUER-

UND REGELGERATE MBH
Seite 2 zu Qualitatspruf-Zertifikat Nr: 2408282 (5 v arbeten it enem O5-Systom nach 1509001
Referenzgerat: Prifling:
Gerst: PrimdrDruckstandard Gerat, Digima Premo
Typ: Metran505, Vozdukh 2 Typ: 355
Serign-Nr.: 24 Serien-Nr.; B-075
Messbereich: 0,2...250 mhar Messbereich: 200 mbar
Genauigkeit; + Klasse 0,02 % Genauigkeit: = 0,50%
B (vom Endwert)
Referenzgerat geprift bei: Minerva
Zertifikat-Nummer; 4200031

[ metisT | PruingisT | Aowsichung | tvomEnawert | % vom Messwert
== 0,000 0,000 0,000 0,000
Q2 40,000 40,000 0,000 0,000 0,000
03 80,000 80,100 0,100 0,080 0,125
04 120,000 120,100 0,100 0,050 0,083
05 160,000 160,100 0,100 0,050 0,062
06 199,000 199,200 0,200 0,100 0,700
Die Angabe % v. Endwerl bezieht die Abweichung auf den Messbereich (Endwert) des Proflings.
Die Angabe % v. Messwert bezieht die Abweichung auf den Messwert (Priifung) des Priiflings.
Die maximalen Fehler des Priflings betragen:
- = 0,100 % wom Endwert (£ 1 Digit)
* 0,125 % vam Masswaort (+ 1 Digit)
51 - special instruments GmbH  D-86714 Nordlingen, Postfach 1451 Telefon Q9081/220-61 email  sid@specialinstruments.com

D-86720 Nérdlingen, Strelgassa 2 Telefax 08081/220-63 Internet http:/‘www.specialinstruments.com
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Seite 3 zu Qualitatsprif-Zertifikat Nr: 2408282 (@ W arbeten mi einem 05-System nach 1509001
Gerat: Digima Premo
Typ: 355
Serign-Nr.: B-075
Messbereich: 200 mbar
™ Genauigkeit: +0,50% {vom Endwert)
Bezogen auf Endwert
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Sl -special instruments GmbH  D-86714 Nérdlingen, Postfach 1451 Telefon -03081/220-61 email  si@specialinstruments.com

D-86720 Nordiingen, Strelgasse 2 Telefax 09081/220-63 Internet  http/'www.specialinstruments. com




Seite 4 zu Qualitaisprof-Zertifikat Nr:

Referenzagerit:

Gerat:

Typ:
Serign-Nr.:
Messbereich;
Genauigkeit; +
Referenzgerat geprift bei;
Zartifikat-Nummer;

2408282

Druckwaage Fluke
P3023-MBAR
75197

2000 mbar

0,02%

Fluke
1500315962

$E’ECJAL
INSTHUMENTS

GESELLSCHAFT FUIR MESS-, STEUER-
UND REGELGERATE MBH

E’ Wir arbeiten mit sénam O5-System nach IS0 9001

Priifling:

Gerat: Digima Premo
Typ: 355

Serien-Nr.: B-075
Messbereich: 2000 mbar
Genauigkeit: + 0,50%

{vom Endwert)

R B yr
0,000 0,000 0,000
02 400,000 404,000 4,000 0,990
03 800,000 805,000 5,000 0,621
04 1200,000 1208,000 6,000 0,498
05 1600,000 1603,000 3,000 ; 0,187
06 2000,000 1999,000 -1,000 -0,050 -0,050
Die Angabe % v. Enowert bezieht die Abweichung auf den Messbereich (Endwert) des Proflings.
Die Angabe % v. Messwerl bezieht die Abweichung auf den Messwert (Prifung) des Priflings.
Die maximalen Fehiler des Priiflings betragen:
-+ 0,300 % vom Endwert (£ 1 Digit)
3 0,990 % vom Messwert (£ 1 Digit)
5l - special instruments GmbH  D-86714 Nordlingen, Postfach 1451 Telefon 09081/220-61 emall  si@specialinstruments.com

0-86720 Nordlingen, Strelgasse 2

Telefax 09081/220-63

Internet  http:f'www.specialinstruments.com
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Seite 5 zu Qualitdtsprif-Zertifikat Nr: 2408282 [ Wi arbelten it inem 0S-Systam nach 1509001
Gerat: Digima Premo

Typ: 3588

Serien-Nr.; B-075

Messbereich: 2000 mbar
Genauigkeit: +0,50% (vom Endwert)
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81 - special instruments GmbH  D-B6714 Nérdiingen, Postfach 1451 Telefon  09081/220-61 emall  si@specialinstruments.com

D-B6720 Nordlingen, Strelgasse 2 Telefax 09081/220-63 Internet hitp:/fwww.specialinstruments.com




