QS zertifiziert nach
1SO 8001:2015
Zeartifikat Nr. A1523GER

Kalibrierzertifikat 2024078

Wartung und Justierung eines Verdinnungssystem'’s

Kunde: LMT - Leschke MeRtechnik GmbH
Fritz-Lindemann-Ring 10
15234 Frankfurt (Oder)

Kalibriergrund: Wartung: [X Reparatur: ]
Messgeratedaten: Hersteller: TOPAS GmbH
Typ: DIL 554 W
Inventar Nr.: 078 =
Serien Nr.: 554 18 05 357 <
Priifungsumgebung: Temperatur: 23,1 °C relative Feuchte: 51,0 %  Abs. Druck: 1003,4 hPa (I.I_J..
Priifgerate und Prifmittel: =
] : letzte ~ Zertifikat Nichste
e Typ Seriennummer | aliprierung Nummer Kalibrierung El
Durchflussmesser TSI 4040 40402038075 09/2023 300535655 09/2024 (&)
Durchflussmesser TSI 4143 41432039003 09/2023 300535656 09/2024
Oszilloskop HAMEG HM 1004-3 7510 07/2023 2305567 07/2024
Digitalmultimeter HAMEG HM 8011-3 11942P21168 07/2023 23056517 07/2024
Pamkelzahle“r G {6742 0312024 Sonderkal.Klotz 03/2025
Referenzgerat Referenzgerat
Klimamessgerat testo 622 39502449/ 206 06/2024 2024058 06/2025

QS Verweis: Die LMT-Leschke Messtechnik GmbH arbeitet nach dem Qualitdtsmanagement System ISO 9001. Einsicht in das
QM-Handbuch und die Verfahrensanweisungen kann einem Inspektor auf Wunsch gewéhrt werden. Die Urkunden finden Sie
auf www.leschke-messtechnik.de.

Riickfiihrbarkeit: Die Zertifikate zu den bei uns eingesetzten Priifgeraten, Priifmitteln und Partikelstandards finden Sie als
Download auf www. leschke-messtechnik de. Die fiir die Kalibrierung verwendeten Messeinrichtungen werden regelmafig
kalibriert und sind Riickftihrbar auf die nationalen Normale der PTB Deutschland oder auf andere nationale Normale. Wo keine
nationalen Normale existieren, entspricht das Messverfahren den derzeit gtiftigen technischen Regeln und Normen.

Geratezustand vor der Wartung/ Justierung:

Neugerat: Ll

Innerhalb der Toleranz: X

Auferhalb der Toleranz: ]

Reparatur erforderlich: O
ausgefiihrte Wartungs- / Reparaturarbeiten: Grundlage fiir die Priifung ist die interne Priifvorschrift AA05
1. Elektrische/mechanische Funktionen geprift X] 5. Dichtigkeit geprift [X]
2. Batteriekontrolle (= 8 V) XI 6. Druckanzeige gepriift X
3. Reinigung der Verdiinnungsstufe X1 7. Partikel-Emissionsfreiheit geprift X
4. Prifung Uberlastschutz B 8. elektr. Priifung nach DGUV-V3 O
weitere Arbeiten: Batterie erneuert
Priifergebnisse: Sensorwerte:
Gesamtvolumenstrom: 28,3 I/min = 1 cfimin (£ 5 %) Offset: 0,496 V
Verdiinnungsverhiltnis: 1:100 (x5 %) Arbeitepunkt: 2,665V
Prufungsergebnis / Technische Spezifikation erfullt: ja nein [
empfohlene Rekalibrierung: 07/2025
Datum der Kalibrierung: 05.07.2024 LMT Leschke MeBtechnik Gmp

Fritz-Lindemann-Ring 10

16234 Frankfurt (Qder)
e . rankfurt (QOder) T B
Tel. 0335/ 66 57 161 Fax 0335485 57 -
Email: info@imt-onlj

Kalibrierung durchgefiihit von

SALMT Blrodateien\Service\LMT Gerate\2024\DIL 554 18 05 357 .doc

LMT - Leschke Mefttechnik GmbH Tel. (03 35) 6 85 71 61 E-Mail: Info@LMT-online.eu

Fritz-Lindemann-Ring 10, 15234 Frankfurt (Oder) Fax (03 35) 6 85 71 62 Internet: www.leschke-messtechnik.de




_ Anlage: Verdinnungsverhaltnis

Kunde: LMT - Leschke MeRtechnik GmbH Gerat:
Fritz-Lindemann-Ring 10 Inv. Nr.:
156234 Frankfurt (Oder) SN:
Zertifikatsnr:
Messung plES 2 S
unverdiinnte Partikel (P/cf) 756495 | 729478 | 704181 unverdinnte
verdinnte Partikel (P/cf) 7595 7348 7076 Partikel
berechnete Verdiinnung 99,6 99,3 99,5
Abweichung (%) -0,4 -0,7 -0,5
Far die Uberpriifung wurden Partikel, einmal ohne und anschiieBend
mit dem zu Uberprifenden Verdinnungssystem, gemessen. Die
Messungen erfolgten mit einem Partikelzdhler und isokinetisch.
Dabei solite die Abweichung von der berechneten Verdinnung bei
max. + 5 % liegen.
Partikel-Emissionsfreiheit verdinnte
Partikel
AMA-15742
Datum, Zeit:  05.07.2024, 09:19:08
Heszve he: R;IJHUJF THESSUNG .
Messvo lumen: 28,3 | [00:01:00)
Durchf luss: 28.3 I/min (28.3 |/min £5%)
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Durehf luss! 28.3 |,nnn QB 3 I/min £5%)
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ArA-15742 i
Datum, Zeit:  05.07.2024, 09:21:09 Eatiel
Messreihe: ROHLUF THESSUNG
essvo | umen: 28.3 1 [00:01:00]
Durchfluss: 28.3 |/min (26.3 l/min £5%)
Standard: US-Fed. 209E
szsunz 3 )
Grosse  Messwert - Iaren;werte
distr lewamus)
gfl? IS'?%E
atum, Zeit:  05.07,2024, 09:19; u
Hessrehe: ROHLUF THESSUNG ihid unvgrdunme
g:ssm:_n}men: % 91 [00: ?3 :00) Partikel
¥ _' 4
Sia:darj?s 2. gﬁf/mi’S 28.3 1/min 15%)
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LMT Leschke MeBitechnik GmbH
Fritz-Lindemann-Ring 10 s

Tel: O

Unterschrift:

15234 Frankfi
335/68 57 161
Email: inf:

{Oder

x: 0335 / 68 57 162
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Datum:

DIL 554

078

554 18 05 357
2024078

1. Messung

HHH - 15742
Datum, Zeit:
Messreine!
Messvolunen:
Durchfluss:
Standard:

05. 07. 2024, 09:00:22

ey duennung

28.3 1 [00:01:00]

28.3 /min (28.3 1/min 25%)
US-Fed. 209E

et et e e R SRR ey
Hessuert Grenzuerte
isty, k1.

oI9S

s
Grosse

AMA-15742

Datum, Zeit: 05, 07.2024, 09:01:32
Mesareihe! Verdughnuna

Meszvolumen: 28.3 1 [00:01:00])
Durchfluss: 28.3 l/min (23 3 Vmin £51)
Standaid: US—Fed. 209F

Gmsse Messwert

istr. kumal .
0. Zum 7585 7595 =
Luftreinheitsklasse:
2. Messung
AA-15742
Datum, Zeit: 05.07.2024, 0%:06:05
Hessrehe: Ver duennung
Messuolumen: 28.3 1 [00:01:00]
Durchfluss: 28.3 1/min (28.3 1/min 257
Standard: US-Fed. 209E
Grosse H-eu swe? Grer-.m:w;'-t ; -
18tr. ktlnwl
ﬂ Jlullll ?294?8 ) ?294-"3 S

LuTtr'enﬁ\enstsse =

AMA- 15742

Datum, Zeit: 05.07.2024, 09:07:16
Messreihe! Verdugnnung
Hessvo lunen: 28.3 1 [00:01: Uﬂ}
Durchfluss: 28.3 !/min (28,3 V/uin £55)
Standard: US-Fed, 209E
Dr'dss; . iles;e;t ; i G;e_nﬁuerte
disty, ket |
R . S
LLIftPE!nhEIL..k|d.!:‘_-|E
3. Messung
AMA-15742
Datum, Zeit: 05,07.2024, 09:08:44
Messrehe: \I'i-lrduemml
Messwolumen: 28.3 1 [ﬂﬂ 01:00]
Durchf luss: 28.3 1/min (28 3 I/min 25%)
Slandard; Us-Fed., 209
Eri.isse Hes-swert h - Lr;ﬂ:;;;i;_
dl..tr kumul.
£ IJ.GMM ?U‘_ﬂﬁl ?DQIHI e

Luftreinheitskiasse:

AlR- 15742 -
Datum, Zeit: 05.07.2024, 09:09.56
Messreihe: Verdugnnung
MHessvo | umen: 23.3 1 100:01:00]
Durchf fuss: 28.3 1/min (28,3 1/min £5%)
Standard: US-Fed. 209
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