QS zertifiziert nach
IS0 9001:2015
Zertifikat Nr. A1523GER

Prifprotokoll 2024057

Wartung und Justierung eines Temperatursensors

Kunde: LMT — Leschke MeRtechnik GmbH
Fritz-Lindemann-Ring 10
15234 Frankfurt (Oder)

Priifgrund: Wartung: X Reparatur: [
Messgeritedaten: Hersteller: Testo GmbH L
Typ: testo 175T1 o
Serien-Nr.: 40047971 411 <
Prafmittel Nr: 57 O
Priifgerdte und Priifmittel: b
- letzte Zertifikat Nachste =
Messtechnik Typ Refsonummier Kalibrierung Nummer Kalibrierung | ﬁ
Temperatur-,
FSichirihiar testo 625 03703487 08/2023 5199144 08/2024 O
Digitalmultimeter HAMEG HM 8011-3 11942P21168 07/2023 2305517 07/2024

QS Verweis: Die LMT-Leschke Messtechnik GmbH arbeitet nach dem Qualitatsmanagement System 1SO 9001. Einsicht in das
QM-Handbuch und die Verfahrensanweisungen kann einem Inspektor auf Wunsch gewéhrt werden. Die Urkunden finden Sie
auf www.leschke-messtechnik.de.

Riickfihrbarkeit: Die Zertifikate zu den bei uns eingesetzten Priifgeraten, Prifmitteln und Partikelstandards finden Sie als
Download auf www.leschke-messtechnik de. Die fiir die Kalibrierung verwendeten Messeinrichtungen werden regelméafig
kalibriert und sind rickfihrbar auf die nationalen Normale der PTB Deutschiand oder auf andere nationale Normale. Wo keine
nationalen Normale existieren, entspricht das Messverfahren den derzeit giiltigen technischen Regeln und Nermen.

ausgefiihrte Wartungs-/ Reparaturarbeiten:
Grundiage fir die Prifung ist die interne Priifvorschrift AA18

1. Allgemeine Gerétekontrolle Bd 2. Kontrolle der Anschliisse X
3. Nullpunkt Kontrolle XI 4. Genauigkeit Temperaturanzeige gepriift X
Sensordaten:
| Messbereich:  [-35..+55°C£04°C |
Priifergebnis:
Soll-Wert Ist-Wert Soll - Ist Akzeptanz-
Standort Referenzgerat Priifling (°C) Abweichung kriterium Bewertung
Q) (£ °C) (°C)
38,0 38,3 0,30 in Ordnung
Raum 09 21,9 22 0,20 + 0,40 in Ordnung
11,1 11,4 0,30 in Ordnung
| Prisfungsergebnis / Technische Spezifikation erfallt: ja X nein [] e

empfohlene nachste Prifung: 04/2025
Datum der Prifung: 02.04.2024 LMT Leschke MeRtechnik GmbH

Fritz-Lindemann-Ring 10
15234 Frankfur (Oder)

Tel: 0335/68 57 161 Far 033568 57 162
Email: info@lmt-&

Prufung durchgefiihrt von S. Konsolke
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