Kalibrier-Zertifikat Calibration certificate
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Gegenstand Flexibler Pt100 Tempera- H'B::’:“M“m tigen “:r- Mm das durchfih-
. ren r ein Managementsystem
Object MRS POl A nach ISO 9001:2015, sowie DIN EN ISO/IEC
17025:2018 eingeflhrt hat. Die Urkunden fin-
Hersteller TESTO SE & Co. KGaA Cliry Sl G il SaktoE ol Dl F0F el ¥
Manufacturer librierung verwendeten Messeinrichtungen
werden regelmaBig kalibriert und sind riick-
Typ 0618 0071 fithrbar auf die nationalen Normale der Phy-
Type description sikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB)
: Deutschlands oder auf andere nationale Nor-
Serien Nr. 83967159 male. Wo keine nationalen Normale existie-
Serial no. ren, entspricht das Messverfahren den der-
zeit glitigen technischen Regsin und Nor-
Inventar Nr. 23 men, Die fir diesen Vorgang angefertigte
Inventory no Dokumentation kann eingesehen werden.
' Alle erforderlichen Messdaten sind in diesem
Prifmittel Nr. e Kalibrier-Zertifikat aufgelistat.
Test equipment no. Hereby we confirm that the performing calib-
: ratlon laboratory is working with a manage-
qulpment Nr. 15824821 ment system according to ISO 8001:2015
Equipment no. and DIN EN [SO/IEC 17025:2018. Accredita-
tion certificates can be found under
Standort —= www testotis. de. The measuring installations
Location used for callbration are regularly calibrated
and traceable to the national standards of
LMT Leschke Mefttechnik GmbH the German Federal Physical Technical Insti-
tute (PTB) or other national standards.
gﬂ:?;)argg'eb ~ Should no national standards aexist, the mea-
DE-15234 Frankfurt suring procedure corresponds with the tech-
nical regulations and norms valid at the time
of the measurement. The documents astab-
Kunden Nr. 1021832 lished for this procedure are available for vie-
Customer ID no. wing. All the necessary measured data can
Auftrags Nr be found on this calibration certificate.
Order o 12418697 / 0520 0101
Datum der Kalibrierung
Date of calibration 3 (7 Rekes
r empfohlen ibri
Datum de pfohlenen Rekalibrierung 03.07 2025

Date of the recommended re-calibration

Konformitdtsaussage Pass
Conformity statement

Die erweiterte Messunsicherheit wurde nach EA-4/02 M:2022 mit einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95% berechnet und enthalt die Unsicherheit der
Referenz, des Verfahrens sowie die Unsicherheit des Priiflings. Die Konformitdtsaussage erfoigt nach der Entscheidungsregel "Vertrauensniveau 50

Tha axpandad uncartainty of measuramant wae calculated acoording to E8-4/02 M2022 with a coverage probabllity of about 0694 and contains the unoartainty
of the reference, the uncertainty of the method and the uncertainty of the test spesimen. The conformity statement is made according to the decision rule "con-
fidence level 50",

Dieser Kalibrierschein darf nur vollstindig weiterverbreitet werden, Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratori-
ums. Kalibrierscheine ohne Unterschrift und Stempel haben keine Giltigkeit

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory. Calibration certificates without signature
and seal are not valid.

Stempel seal Fachverantwortlicher Supervisor Bearbeiter Technician

A ATl T odlgeaf-

Michael Riesterer Robert Landgraf




Kalibrier-Zertifikat Calibration certificate

Kalibrierverfahren Calibration procedure

Die Kalibrierung erfolge in Anlehnung an die DKD-R 5-3:2018 beziehungsweise an die DKD-R 5-1:2018 als Vergleichsmessung im

umgewalzten Bad oder Ofen, gemaf Kalibrieranweisung 4-WI-0-0078-DE.
Calibration is performed in accordance with DKD-R 5-3:2018 or DKD-R 5-1:2018 as a comparative measurement in a circulating bath or furnace,
according to calibration instruction 4-WI-0-0078-DE.

Umgebungsbedingungen Ambient conditions

Alle Messungen wurden im temperierten Labor durchgefiihrt.
All of the measurement were carried out in a tempered laboratory.

5732390 1

Temperatur Temperature (20...26) °C Feuchte Humidity (20...70)% rF % RH
Messeinrichtungen Measuring equipment
Referenz Rickfihrung Rekal. Zertifikat-Nr. Eq.-Nr.
Reference Traceability Next cal. Certificate-no. Eq.-no.
Pt 100 Widerstandsthermometer Pt 100 resistance thermometer D-K-15070-01-00 2024-01 2025-01 T234045 10112164
Referenzzertifikate sind auf www.primasonline.com abrufbar Reference ceriificates are available at www.primasonline corm
Messergebnisse Measuring resulis
Kanal Channel —
M icherheit | 28
" essunsicherhei =4
: e
Bezugswert Messwert KG Abweichung Abz';fz:lg 2) Measuring uncer- £ E
Reference value Measured value UUT Deviation g tainty s
Allowed deviation® (k=2) § £
(51
°'C °C e °C '
-80,449 -80,53 -0,081 +0,55 0,050 pass

% gemaR Hersteller in accordance with the manufacturer

Bemerkungen Remarks




Kalibrier-Zertifikat Calibration certificate

Gegenstand
Object

Hersteller
Manufacturer

Typ
Type description

Serien Nr.
Serial na,

Inventar Nr.
Inventory no.

Prifmittel Nr.

Test equipment na.

Equipment Nr.
Equipment no,

Standort
Location

Auftraggeber
Customer

Kunden Nr.
Gustomer 1D no.

Auftrags Nr.
Qrder no.

Datum der Kalibrierung

Date of calibration

Datum der empfohlenen Rekalibrierung
Date of the recommended re-calibration

Konformitdtsaussage
Conformity statement

Die erweiterte Messunsicherheit wurde nach EA-
Referenz, des Verfahrens sowie die Unsicherha
The expanded uncertainty of measurement w

fidence lavel 50°,

Dieser Kalibrierschein darf nur vollstandia weiterverbreitet werden. Ausz

Flexibler Pt100 Tempera-
turfihler mit TUC

TESTO SE & Co. KGaA
0618 0071

83967159

15824821

LMT Leschke Meftechnik GmbH

DE-15234 Frankfurt

1021832
12418687 / 0520 0001
. 03.07.2024
03.07.2025
Pass

ums, Kalibrierscheine ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gliltigkeit.

This callbration certificate
and seal are not valid,
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Hiermit bestéatigen wir, dass das durchfith-
rende Kallbrierlabor ein Managementsystem
nach |30 8001:2015, sowie DIN EN ISO/IEC
17025:2018 eingefithrt hat. Die Urkunden fin-
den Sie auf www.testotis.de, Die fUr die Ka-
librierung verwendeten Messeinrichtungen
werden regelméfig kalibriert und sind riick-
fihrbar auf die nationalen Normale der Phy-

‘slkallsch Technischen Bundesanstalt (PTB)

Deutschlands oder auf anders nationale Nor-
male. Wo keine nationalen Normale existie-
ren, entspricht das Messverfahren den der-
zeit glitigen technischen Regeln und Nor-
men. Die fUr diesen Vorgang angafertigte
Dokumentation kann eingesehen werden.
Alle erforderlichen Messdaten sind in diesem

-Kalibrier-Zertifikat aufgelistet.

Hereby we confirm that the performing calib-
ration laboratory is working with a manage-
ment system according to IS0 8001:2015
and DIN EN ISO/EC 17025:2018. Accradita-
tion cerificates can be found under
www.testotis.de, The measuring Installations
used for calibration are regularly calibrated

‘and traceable to the national standards of

the German Federal Physical Technical Insti-
tute (PFTB) or other national standards.
Should no natlonal standards exist, the mea-
suring procedure corresponds with the tech-
nical regulations and norms valid at the time
of the measurement. The documents estab-
lished for this procedura are avallable for vie-

-wing. All the necessary measured data can

be found on this calibration certificate.

4/02 M:2022 mit einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von atwa 95% berechnet und enthait die Unsicherheit der |
it des Priflings. Die Konformititsaussage erfoigt nach der Entscheidungsregel "Vertrauensniveau 50"
as calculated according to EA-4/02 M:2022 with a cave

rage probability of about 85% and contans the uncertainty
of ihe referanca, the uncertainty of the method and the uncertainty of the test specimen, The confol

rmity statement Is made according te the decision rule "con-

tige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrieraboratori-

may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory. Calibration certificates without signature

Stempel sea

Fachverantwartlicher Supervisor

A lad

Michael Riesterer

Be iter Technician
; AL
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Kalibrier-Zertifikat Calibration certificate

Kalibrierverfahren Calibration procedure

Die Kalibrierung erfolge in Anlehnung an die DKD-

umgewalzten Bad oder Ofen, geman Kalibrieranweisung 4-WI-0-0078-DE.

Calibration is performed in accordance with DKD-R 5-3:2018 or DKD-R 5-1:2018 as a cormparative medsurement

according to calibration instruction 4-WI-0-0078-DE.

Umgabungsbedingungen Ambient conditions

Alle Messungen wurden im temperierten Labor durchgefiihrt.
All of the measurement were carried out in a tempered laboratory.

Temperatur Temperature (20...26) °C

Messeinrichtungen Measuring equipment

R 5-3:2018 beziehungsweise an die DKD-R 5-1 2018 als Vv

Feuchte Humidity
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(20...70)% rF % RH

ergleichsmessung im

in a circulating bath or furnace,

Referenz Ruckfithrung Rekal. Zertifikat-Nr. Eqg.-Nr,
Reference Traceability Next cal. Certificate-ne, Eg.-no.
testo 781 mit Fahler testo 781 with probe D-K-15070-01-00 2024-03 2025-03 T234398 10211690
testo 781 mit Filhler testa 781 with probe D-K-15070-01-00 2024-05 2025-05 T238809 101867548
testo 781 mit Fihler testo 781 with probe D-K-15070-01-00 2023-12 2024-12 T227541 10211686

Referenzzertifikate sind auf www.primasonline.com abrufbar Reference certificates are available at

Messergebnisse Measuring results

www.primasonline. com

Kanal Channg| -

Messunsicherheit 2s
: Zu i ; 5
Bezugswert Messwert KG Abweichung Abwiﬁ‘;s}ige 2 Measuring uncer- é g
Reference value Measured value UUT Deviation Siang tainty 2
Allowed deviation® i F
(k=2) @8

"= “C ‘C o & i b
-18,203 -18,39 -0,087 +0,36 0,050 ' pass
0,082 -0,03 -0,112 +0,31 0,050 pass
59 928 59,81 -0,118 +0 49 0,050 pass

? gem3R Hersteller in accordance with the manufacturer

Bemarkungen Remarks

—




