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Wartung und Justierung eines Temperatur-, Feuchte- und Drucksensors

rijfprotokoll

Kunde: LMT — Leschke MeRtechnik GmbH
Fritz-Lindemann-Ring 10
16234 Frankfurt (Oder)
Priifgrund: Wartung: [X Reparatur: ]
Messgerdtedaten: Hersteller: testo AG
Typ: testo 622 L
Inventarnummer:; 058 e
Seriennummer: 39502449/206 3
Priifgerdte und Priifmittel: — S — e ™
= e TKa a e
Messtechnik Typ Seriennummor Kalibrierung Nummer Kalibrierung_ E
lZEL%?;?LﬂE;r testo 625 03703487 08/2023 5199144 08/2024 8
Digitalmultimeter HAMEG HM 8011-3 11942P21168 07/2023 2305517 07/2024
Druckkalibrator TSI 4040 40402038075 09/2023 300535655 09/2024

Zertifikate unserer eingesetzten Prifgeréte und Partikelstandards finden Sie als Download auf www. leschke-messtechnik.de.

ausgefiihrte Servicearbeiten:

1. Allgemeine Geratekontrolle X 2. Kontrolle der Anschlisse X
3. Kontrolle / Abgleich X 4. Genauigkeit der Anzeige X
Sensordaten: ;
Sensor Messbereich Genauigkeit Auflésung
Temperatur -10...+60 °C £0,4°C (8o sl @
Feuchte 0..100 % r.F. 2 %r.F. bei+25°C 01%rF. |
Druck 300...1200 hPa *+ 3 hPa 0,1 hPa
Priifergebnis:
Temperaturfihler:
Prifmittel- | Messwert Priifling Ref, Me:s:r;rtl tast Abweichung Akzeptanz- Bawertn
nummer sstojeoainsca R Pedel ieel in °C kriterium in °C S 9
14,3 14,1 0,2 +0,40 in Ordnung
058 24,5 24 .4 0,1 + 0,40 in Ordnung
34,4 34,4 0,0 +0,40 in Ordnung
Kapazitiver Feuchtesensor:
B e e E Messwert ' ; e
Prifmittel- Messwert Priifling | . = | Abweichung Akzeptanz-
: ; Referenzmessgerat - 2 . Bewertung
0, 0, 0, - B =]
nummer testo 622 in % r.F. testo 625 in % r F. in % r.F. kriterium in % r.F.
59,1 60,3 J:2 + 20 in Ordnung
058 52,8 54,0 1,2 +20 in Ordnung
37.6 36.6 1.0 +2 0 in Ordnung
Piezoresistiver Drucksensor:
B e o Pt Messwert % :
Prifmittel- | Messwert Priifling = | Abweichung Akzeptanz- e
. T 4 Referenzmessgerat : ; $ ASTET it Bewertung
nummer testo 622 in hPa 7514040 in hPa in hPa kriterium in hPa .
058 1009,5 1008,0 1.5 +3,0 in Ordnung
Er[}fungsergebnisf Technische Spezifikation erfiillt: ja X nein []
empfohlene nichste Prifung: 06/2025 LMT Leschke MeRtechnik GmbH
Datum der Prufung: 03.06.2024 Fritz-Lindemann-Ring 10
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